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Zagadnienie regulacji szybkości przepływu jonitu przy prowadzeniu 
badań nad rozdziałem jonów metodą ciągłej chromatografii jonowymiennej 


PerynupoBaHue CKOPOCTM NOTOKA MOHMTOB B npolecce MccheĄOBaHui Hag pasąeneHuem 
MOHOB METOĄOM HenpepbIBHOŃ HOHOOÓMEHHOK xpoMaTorpadQun 


The Problem of Regulating the Speed of the Ion Exchanger Flow when Carrying 
out Examinations on the Separation of Ions by Continuous Ion Exchange 
Chromatography 


Przy użytkowaniu instalacji do przeprowadzania wymiany jonowej 
metodą ciągłą [1] jedną z ważniejszych operacji jest przepompowywanie 
jonitu z dołu jednej kolumny na wierzchołek drugiej. Od właściwego wy- 
boru urządzenia dozującego w dużej mierze zależy zużycie jonitu. 

Przy projektowaniu instalacji doświadczalnych należy uwzględnić 
również i to, że jednym z badanych parametrów jest natężenie przepły- 
wu jonitu. To zaś wymaga, aby szybkość podawania jonitu dała się łatwo 
zmieniać w możliwie szerokim zakresie. Powyższe założenia stanowią 
punkt wyjścia przy poszukiwaniu nowych rozwiązań. 


BUDOWA DOZOWNIKÓW JONITU 


Jednym z pierwszych rozwiązań tego typu jest dozownik opracowany 
przez Hiestera i współpracowników. Dość złożona budowa dozownika 
Hiestera skłoniła autora do poszukiwania nowych rozwiązań dozowania 
jonitu [3]. Jednym z nich jest przedstawiony na ryc. 2 dozownik z piono- 
wo ustawionym rotorem. W obracającym się rotorze 1 wydrążono szereg 
czerpaków 2, do których jonit doprowadzony jest z kolumny przez tuleję 
3. Z chwilą gdy napełniony jonitem czerpak znajdzie się nad wycięciem 4, 
jonit wypada z tego czerpaka do zbiorniczka 5, skąd strumień wody wpro- 
wadzorej przewodem 6 wynosi go na zewnątrz przez wylot 7. 

Inną wersję dozownika ilustruje ryc. 3. Zasadniczą rolę odgrywa tu 
obracająca się tarcza 1 (jej wygląd ilustruje ryc. 3b) z wyciętymi czerpa- 


Ryc. 2. Schemat dozownika z pionowo ustawionym rotorem 
ka a Ay a ta jest obracana przy pomocy koła napędoweg pełnia- 
zerpaków pe a sie w czasie, ce podchodzą kolejno ca 
a i owadzającą jonit z kolumny. Pr e dopuścić do przedostawania się 
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Ryc. 3. Schemat dozownika z poziomo ustawioną tarczą: a — przekrój, b — tarcza — 

widok z góry, c — wycinek obudowy z płytkami szlifowanymi, pomiędzy które 

wchodzi tarcza (1 — tuleja doprowadzająca jonitu z kolumny, 2 — przestrzeń gdzie 
wchodzi tarcza) 


Ryc. 4. Schemat dozownika tłokowego 
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wody ze zbiornika 9 do kolumny, napełnianie czerpaków jonitem odbywa 
się w miejscu, gdzie tarcza wchodzi pomiędzy dwie szlifowane płytki 6 
i 7. Z chwilą gdy napełniony jonitem czerpak minie te płytki, jonit za- 
czyna opadać do zbiornika 9. Wymywanie jonitu z czerpaków jest dodat- 
kowo przyspieszone przez strumień wody wprowadzanej przewodem 7. 

Jeszcze inne urządzenie dozujące przedstawione zostało na ryc. 4. W 
tłoku 1, który porusza się w cylindrze 2 o otwartych końcach, wydrążone 
są dwa czerpaki 3 i 4. W czasie gdy jeden z nich napełnia się jonitem do- 
prowadzanym z kolumny tuleją 5, z drugiego jonit jest wymywany przy 
pomocy strumienia wody wprowadzanej przewodem 6. 


OBLICZANIE NATĘŻENIA PRZENOSZENIA JONITU PRZEZ DOZOWNIKI 


Napełnianie jonitem czerpaków w zaproponowanych w tej pracy do- 
zownikach odbywa się na drodze swobodnego opadania jego ziaren z tu- 
lei do czerpaka. Ogólnie rzecz biorąc, można przyjąć, że opadanie ich pod- 
porządkowane jest prawu Stokesa. 

W takiej sytuacji szybkość opadania pojedynczego ziarna jonitu jest 
określona przez równanie [4]: 


100%-m% . 2grlq-qj) 
TE bodd s 


gdzie: F, — szybkość opadania ziarna jonitu, m% — objętościowa zawar- 
tość jonitu w stosunku do objętości rury, w której zachodzi swobodne opa- 
danie ziaren jonitu (wysycenie przestrzeni jonitem), g — przyspieszenie 
ziemskie, q — gęstość jonitu, qo — gęstość roztworu, r — promień ziarna 
jonitu. Stąd ilość jonitu, jaka wskutek swobodnego opadania wypłynie z 
rury o promieniu R w czasie t, określona jest przez: 


100% m%  2grlq-qo) mp2 M% 
y 100% 9” TR 100% t (2) 
Natężenie przenoszenia jonitu przez dozownik określa równanie: 
V=lnVe (3) 


gdzie: V — objętość jonitu przeniesionego przez dozownik w jednostce 
czasu, | — liczba czerpaków na obwodzie rotora lub tarczy, n — liczba 
obrotów rotora lub tarczy, Ve — ilość jonitu zawarta w jednym czerpaku. 

Obliczenia natężenia w przypadku dozownika Hiestera jest trywialne, 
gdyż tak szybko zachodzi tu napełnianie czerpaków, że praktycznie moż- 
na przyjąć, iż V=2-n-V,®, tak więc natężenie przenoszenia jonitu jest 
tu wprost proporcjonalne do liczby obrotów rotora. 

Natomiast w dozownikach przedstawionych w tej pracy sprawa jest 
nieco bardziej złożona.:W celu znalezienia związku pomiędzy natężeniem 
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przenoszenia jonitu, a liczbą obrotów rotora należy określić czas t, w któ- 
rym, biorąc średnio, cała powierzchnia tulei doprowadzającej jonit z ko- 
lumny przebywa nad jednym czerpakiem. Zauważmy, że tuleja ta „wy- 
miata” wstęgę na obwodzie rotora, przy czym czas t (przy jednostajnym 
ruchu rotora) jest wprost proporcjonalny do parametru p zdefiniowa- 


nego przez relację: l 


p=—— 


S 


a e ae aS W 
gdzie: s — pole przekroju części czerpaka, leżącej na „wymiecionej wstę- 
dze”, S — pole powierzchni wstęgi, 1/n — czas trwania jednego obrotu 
rotora. 
Przy założeniu, że promienie tulei i czerpaków są jednakowe i równe 
R (ryc. 5), otrzymamy: 
a) dla dozownika z ryc. 2: 


stąd: 


= AnA A a ROTAL (5) 
(20A)I2R) P 4R n 
gdzie: R; — promień rotora; 
b) dla dozownika z ryc. 3: 
2 


'= — r os 
(=RRERIRZZRF n URR N 


(zmienne ostatniego równania wyjaśnia ryc. 5b). 


Rye. 5. Schematyczne przedstawienie „wstęg wymiecionych” przez tuleje doprowa- 
dzającą jonit z kolumny: a — na obwodzie rotora, b — na obwodzie tarczy 
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Z uwagi na to, że tłok w dozowniku z ryc. 4 porusza się ruchem nie- 
jednostajnym, obliczenie czasu t’ jest tak bardzo złożone, że zatraca prak- 
tyczną użyteczność. 

W oparciu o równania (2), (5) i (6) możemy określić natężenie prze- 
pływu jonitu jako funkcję liczby obrotów: 

a) dla dozownika z ryc. 2: 


100%-m% . zę la m% R 1. 
“= al! 100% 97 MRIH LA, n ‘ (7) 


(wyrażenie w nawiasie kwadratowym określa ilość jonitu przeniesionego 
podczas jednego obrotu rotora). 
b) dla dozownika z ryc. 3: 


=n | 100%-m% = *(q-%) m% R 1 
Ę n(o 100% ay ORIOA URA) Li] av 
(wyrażenie w nawiasie kwadratowym określa ilość jonitu przeniesionego 
podczas jednego obrotu tarczy). 

Równania (7) i (8) pokazują, że przy zapewnieniu swobodnego opada- 
nia jonitu, natężenie pompowania nie zależy od szybkości obrotów roto- 
ra (lub tarczy). Jednak przy zbyt niskiej liczbie obrotów może wystąpić 
tzw. dławienie swobodnego opadania ziaren jonitu, po prostu w czasie 
„przebywania” tulei doprowadzającej jonit z kolumny nad czerpakiem, 
czerpak zostaje napełniony i pomimo że przez tuleję jonit mógłby jeszcze 
przepływać do czerpaka, ten już nie może go pomieścić. W takiej sytuacji 
przez pewien czas następuje zahamowanie swobodnego opadania ziaren 
jonitu. Wskazuje to na istnienie krytycznej liczby obrotów my, poniżej 
której czas t jest na tyle duży, że czerpaki są zawsze napełnione do ma- 
ksymalnej pojemności. W takiej sytuacji mamy: 

V=n:'l:t:Vx", (9) 
gdzie: 0 <n Zn,. Zwiększając liczbę obrotów powyżej nę nie zwiększy 
się natężenia przenoszenia jonitu, gdyż jego wartość jest ograniczona 
przez przepustowość tulei. 

Dla przykładu określimy krytyczną linię obrotów nę dla dozownika 
z ryc. 2 (w pozostałych przypadkach czyni się to w ten sam sposób). Po- 
służą nam do tego celu równania (2) i (5), skąd otrzymujemy: 


t=-1]- ve 
4R, N | 100%-m% 2 =e) . it R’): m% (10) 
100% 7 100% 


stąd: 


100%-m% 
me OO wadia (11) 


GRIM 
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Graficzna ilustracja równania (10) pokazana została na ryc. 6. 


Vmax dane równaniem (7) lub (B) 


natężenie przenoszenia jonitu 


(0) Nk 


Ryc. 6. Wykres obrazujący zależności pomiędzy natężeniem przenoszenia jonitu przez 
dozownik (oś pionowa), a liczbą obrotów rotora lub tarczy (oś pozioma) 


PODSUMOWANIE 


W pracy zaproponowano nowe konstrukcje dozowników do jonitu dla 
ciągłych metod wymiany jonowej. Z uwagi na to, że w przedstawionych 
rozwiązaniach napełnianie jonitem czerpaków odbywa się na drodze swo- 
bodnego opadania ziaren jonitu w roztworze, dozowniki takie zapewniają 
stosunkowo płynny spływ jonitu z kolumny, w przeciwieństwie do do- 
zownika Hiestera, gdzie wyraźnie występuje porcjowanie jonitu przy je- 
go odbiorze z kolumny. Należy zaznaczyć, że płynność spływu jonitu za- 
pobiega w znacznym stopniu powstawaniu zaburzeń na kolumnie, przez 
co zwiększa się sprawność kolumny [5]. 


Ponadto poprzez ograniczenie do minimum wymuszonego ocierania się 
ziaren jonitu o siebie zmniejsza się zużycie jonitu. Obliczenia teoretycz- 
ne mają tylko charakter jakościowy. Zadaniem ich jest wyjaśnienie zasa- 
dy pracy dozowników, a nie ścisłe ilościowe przewidzenie natężenia prze- 
noszenia jonitu. 
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PE3IOME 


OnucbiBaeTca HOBAA KOHCTPYKLIMA ĄO3ATOPOB ANA nepeHOca MOHMTA M3 
OĄHOŃ KONOHKM B Apyryrto. Mx npumeHeHne Ana HenpepbiBHOH NpoTKBONO- 
TO4HOM xpoMaTorpaQnu NO3BOJIMT OFPAHMUMTŁ CTUMPAHME 3epeH nonta AO 
MuHumyma. Kpome Toro, npoBoquTca TeopeTuueckaa Ąuckyccha Hag pabo- 
TOM TaKMX ĄO3ATOPOB n onpeĄenNaeTca PYHKLUMOHAJIŁHAA 3ABACHMOCTE MEMAY 
HanpaxeHHOCTbio NepeHOCa MOHMTA M CKOPOCTbIO poTalinu potopa (unta). 


SUMMARY 


A new construction of feeder for the transmission of ion exchanger 
from one column to another was presented in the paper. Their applica- 
tion to a continuous counter-current of ion exchange chromatography al- 
lows to reduce the wearing away of ion exchanger grains to the mini- 
mum. Moreover, a theoretical discussion of the work of such feeder was 
conducted and the functional dependence between the ion exchange trans- 
fer intensity and the rotation speed (disc) was determined. 


